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百|

本规范依据 JJF 1071--2010 <<国家计量校准规范编写规则队 JJF 1001--2011 <<通

用计量术语及定义》、 JJF 1059. 1--2012 <<测量不确定度评定与表示》编写.

本规范代替 JJG 364--1994 <<表面温度计队与 JJG 364--1994 相比，除编辑性修改

外，本规范主要技术变化如下 :

E 

一一按照 JJF 1071 --20 1 0 的要求对规范格式进行了修改.

一---删除了与指针

在计量特性中

JJ G 364--1994 

JJG 364--1984 (表丽温度计L

的

温

, 
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表面温度计校准规范

1 范围

本规范适用于以热电偶为感温元件的表面源度计在室温至 400 "c温度范围的校准.

其他类型表面温度计的校准可参照本规范 .

2 引用文件

JJG 617- 1996 数字温度指示调节仪

GB/ T 13639 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范.

3 概述

表面温度计是用于测量团体表面温度的仪器，由温度传感器和数字式温度指示仪表

组成. 其测温原理是将表面温度计温度传感器的感温元件紧密压在被测物体的表面上，

由指示仪表显示出被测物体的表面温度. 感温元件为表面热电偶，指示仪表一般具有热

电偶参考端温度自动补偿功能.

4 计量将性

4. 1 外混

4. 1. 1 表面温度计的外形结构应完好，不应有影响测量准确度的缺陷 .

4. 1. 2 温度传感器的插件极性应正确 ， 接触应良好 ， 插件的材质应与感温元件的材质

相同.

4. 1. 3 接通表面温度计的电源，指示仪表应显示正常 -

4. 2 示值误差

表面温度计的示值与实际温度的差值为表面温度计的示值误差.

5 校准条件

5. 1 环境条件

5. 1. 1 环境温度 (23士日"C ，相对湿度不大于 85 %. 或符合校准用仪器设备所规定

的环境条件 .

5. 1. 2 在校准过程中，环槐瓶度波动不应超过 o. 5 "C.校准实验室内不应有影响测量

结果的环.1)1因素 .

5. 2 测量标准及其他设备

• 
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5. 2. 1 标准器

通常采用铅电阻温度计，其外径与温度源测温孔的内径的差最大为 o. 5 mm ~ 

对铀电阻温度计及其配套测量仪表整体校准 ， 其扩展不确定度 uc是 =幻 ， 应小于

被校表面温度计最大允差的 1 /1 0 .

5. 2. 2 表面温度源{以下简称温度源)

温度源的温度范围应满足校准温度范围 . 混度源由表面热板、控瓶装置、测温标准

器和与其配套使用的测量仪表组成，提供温度可调节的稳定、均匀瓶度场.

温度源表丽热板上符合温度均匀性要求的区域为工作区 . 在表面热板的底部具有外

宣标准器插孔，标

板工作区中心下方.

热板表面应平

6. 1 校准项目

外观、示值误差 .

6. 2 校准方法

6.2. 1 外观

用目测的方法进行检查 . 应符合 4 . 1 的规定 .

6. 2. 2 示值误差

，测温点应垂直位于表丽热

性。工

6. 2. 2. 1 表面温度计的感温元件在校准前应进行消洁处理，去掉影响测源准确度的污

物 . 接通表面温度计的电源，将其在校准环境中放置不少于 1 0 min . 使其参考端温度

与环搅温度充分达到热平衡。

6. 2.2.2 校准温度点应选择整个测量范围内的整十或整百度点 . 在测量范围内不得少

于 3 个点，其中 1 个点可在温度源的测量范围下限温度附近选择，另 1 个点可在表面温

度计或温度源的上限温度(取小者〉附近选择 . 也可根据用户要求选择校准温度点 .

6.2.2.3 将标准器插入温度源外置插孔中，标准都测量端与插孔内测温点处应接触良

好，插孔出口缝隙用保温材料堵严.

, 
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6.2.2.4 接通温度源的电源.

6. 2. 2.5 调节温度源设定温度，待温度源温度上升且稳定到所得耍的校准泪度，其偏

离不得超过 :f: 2 'C. 

6.2.2.6 将被校表面温度计的感温元件充分、紧密地压在温度源热板工作区的中心位

置上.

6.2.2.7 待标准器的测量仪表及表面温度计示值稳定后，记录标准器测量仪表及表面

沮度计的读数.

6. 2. 2. 8 用 6.2.2 . 6-6.2 . 2 . 7 的方法对表面温度计进行 3 次重复测皿 ·

6. 2. 2. 9 改变温度源设定温度 ， 重复 6 . 2. 2. 5-6. 2. 2. 8 的操作，直到所有的泪度点均

校准完毕 .

6. 2.2.10 校准过程中环境条件应符合 5. 1 的规定 -

6.2.3 数据处理

被校表面温度计的示值与实际温度的差值为表面温度计的示值误差. 在校准过程

中，对表面温度计进行 3 次重复测量，取 3 次测量平均值计算示值误差 .

表面温度计示值误差按公式(1)计算=

ð.t = t ;.贡 - 1 惊 - ð，t. (l) 

式中 z

t;l一一表面温度材的示值误差， "C ; 

E添一一表面温度计的示值平均值， "C ; 

E据一一标准揣测量仪表测量的温度平均值， "C ; 

t;，.一一标准器与其测量仪表整体校准的温度修正值. 'C . 

6. 2.4 数据修约

示值误差缸，末位可修约至与被校表面温度计分辨jJ相一致.

7 枝准结果表达

经枝准的表面温度计出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映. 校准证书应包

括以下信息。

a) 标题 "校准证书 .. 

b) 实验室名称和地址 s

c) 进行校准的地点(如果与实验室的地址不同) , 

d) 证书的唯一性标识〈如编号) .每页及总页数的标识，

的客户的名称和地址，

。被校对象的描述和明确标识 3

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接收日期 3

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明 5

0 校准所依据的技术规范的标识 ， 包括名称及代号，

j ) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明:

3 

' 
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k) 校准环境的描述 s

1)校准结果及其测量不确定度的说明 z

m) 对校准规范的偏离的说明，

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识 3

0) 校准结果仅对被校对象有效的声明 5

p) 未经实验室书面批准 ， 不得部分复制校准证书的声明 -

8 复校时间间隔

表面温度计复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸

因素所决定的 ， 因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔.建议复校

时间间隔最长不超过 l 年 ， 使用特别频繁时应适当缩短.

4 

, 
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附录 A

表面温度计校准记录参考格式

委托单位 z

制造厂 z

标准器名称.

型号/规格:

出厂编号=

型号/规格:

出厂编号= 准确度等级/不确定度=

配套设备名称 2 型号/规格:

出厂编号 一一一---准确度等级/不确定度:
校准依据= 校准地点:

环挠温度'C;相对湿度 % 证书编号

ι孟J?但rc 标准器测量倪I'C

1 

2 

3 

平均值

佳正值

实际温度

币值说整 / 
1 

2 

3 

平均值

睡正值

实际温度

币值误差 / 
1 

z 
3 

平均值

悻正值

实际温度

E值误噩 / 
外观:

E值误莹的扩展不确定庄

校准员= 核验员 z 校准日期=

测量范固 2

分辨力=

测量范固:

有效期.

测量范围

有效期 2

记录编号:

幸而温度计示值I'C

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

5 
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附录 B

校准证书内页参考格式

校准证书编号

校准依据〈代号) , 

圃量标准且其他由岳的名称、型号.编号、证书编号旦有效期、准确度等级或不确定度E测量

范围:

校推地点且环揽条件z

位准结果:

l 外观

2 示值误差

桂准温度/'C 用值误差/'C 扩展不确定IJC U/ 'C (k ~ 2) 

骨注 2

6 

e 
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附录 C

表面温度计示值误差测量结果的不确定度评定示例

C. I 测量方法

校准装笠用 3125 型表面温度源 ， 标准器采用 A 级铅电阻 ， 与其配套使用的测温仪

表为 1502A 温度测量仪 ， 分辨力为 0.0 1 'C. 被校表面校温度计型号为 SWK-2 . 测量

100 'C时为 0 . 04 'C 

待泪度源

C. 2 

Ôl 

C. 3 灵敏系数

C.4 输入量的标准不确定度

~- I -
C. 4.1 输入量弘的标准不确定度叫马〉的评定

仪表整体校准的扩展不确定度 。

紧密地压在源度源

℃为例，对表面

(c. j) 

(c. 2) 

l 

输入量 ï"， 的不确定度来源主要是表面温度计的测量重复性、表面温度计指示仪表

分辨力和数据修约的影响.

C. 4.!.1 测量重复性引人的标准不确定度 U (î~I) 

测量重复性包含了表面温度讨自身的短期不稳定性和表面温度源稳定性的影响 . 采

用 A 类方法进行评定.选 3 台足够稳定的表面温度计(编号为 1 # . 2#.3#) 作为被

测对象，在亚复性条件下，在 100 'C点重复测量，各得到 10 个观测值，见表 C. I .

7 

• 
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表C. l 重重测量得到的观测值 /"C 

100 

1 j丰 2j丰 3 符

98 97 98 

98 97 98 

98 97 98 

98 97 98 

98 97 98 

98 97 98 

98 97 98 

99 97 98 

99 97 98 

99 97 98 

1
-
2
•
3 

4 

5 

6 

7
-
8
-
9
-
m 

0.48 0. 00 O. 00 
S; = 

合并以上样本标准偏差得到 2

, 
sp=JLEJ: =018 ℃ 

获得了各点的合并样本标准偏差'.以后，所建立的校准装置在实际校准中对被测

量进行 3 次重复测量，以 3 次测量的平均值作为测量结果，所以

u (t示 ， ) ~ O . 28/j3~ O.16 "C 

C.4 . 1. 2 表面温度计指示仪表分辨力引人的标准不确定度 u (马， )

表面温度计指示仪表分辨力为 1 "C，则区间半宽为 0. 5 "C，按均匀分布处理，则

u (t"， ) ~ O . 5/j3 ~ O. 29 "C 

C. 4. 1. 3 数据修约引人的标准不确定度 U (tJí< 3 )

表面温度计指示仪表分辨力为 1 "C ，由修约舍人的最大温度绝对值为 0. 5 "C，按均

匀分布处理，则.

u Ci示，) ~ O.5/、β ~O.29 "c 

C. 4. 1. 4 输入量弘的标准不确定度叫马〉

由于测量重复性和表面温度计指示仪表分辨力引人的分量相互关联，故标准不确定

度分量只取大者叫马，) • 

由于 u (l剧)、 u Ci自)彼此相互独立，因此-

u Ci示 ) = "jUzCi;;: 2) + u z C(.阳 ) ~ 0.4 1 "c 

8 

, 
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c. 4. 2 输入盘弘的标准不确定度叫马)评定

输入量马的不确定度来源于标准器的测量仪表分辨力的影响、标准器测沮点与温

度源工作区中心点温差的影响、温度源稳定性的影响和温度源热板工作区温场不均匀的

影响.

C. 4. 2. 1 标准器测量仪表分辨力引人的标准不确定度叫马， ) 

标准器测量仪表分辨力的影响因微小可忽略不计.

C. 4. 2. 2 标准器测温点与温度源热饭工作区中心点的现差引人的标准不确定度 u

σ标， )

由实验得到 100 

按正态分布处理 ， 则

C. 4. 2. 3 

C. 4. 4 

襄巳 2 挥准不确定量汇单靠

标准不确定ßt u(x , ) 不确定直来源 标准不确定匮/'C

uCI届】 0.4 1 

u (t刷 }
幸而温度计指示仪罪分

0.29 
辨力

u(ï阳} 表面温度计数据佳约 0.29 

u (t悻〉 0.22 

U 【E幅， ) 标准辑测量仪表卦辨力 扭略不计

u (T嗣〉
悻准锯测温点与工作区

0.17 
中心点的温盖

u <t蝠，) 温度源的稳定性 0.12 

理，贝IJ

，按正态

里敏革数 <; J<; J.(x;) / 'C 

1 0.4 1 

1 0.22 

9 
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襄巳 2 (续〉

标准不确定JJt u(x;) 不确定度来源 标准不确定度!"C 丑敏罩数 O . 10; lu(x;)/ 'C 

u (t幡.)
温度源工作区温场不

0.08 
均匀

标准器与其测量仪茬整

u (ð.t 幢) 体校准的佳正值的军确 0.02 - 1 0.02 

定直

c. s 合成标准不确定度 U ， (缸〉

由于输入量马、马、 ðt修之间，彼此独立不相关，因此合成标准不确定度

U c (ðl) =JC~UZct示 )+C~U2 (tω +C~ U 2 ( .ð.t.) 臼0.47 -C 

C.6 扩展不确定度

取走 = 2. 则 100 -C时 ， 表面温度计示值误差的扩展不确定度 :

U~是 Xu ， (ðt)~2X0.4 7自1. 0 -C 

10 
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附录 D

表面温度源控温稳定性及温度均匀性测量方法

本附录提供测试表面温度源是否满足表 l 中的稳定性及工作区温度均匀性的测量

方法.

0.1 表面温度~控温t'.定性

0. 1. 1 测量仪器

自重式表面温度计，准确度为 0.75% (测量源度) ，分辨力不低于 O . 1 "C. 

0. 1. 2 测量位置

选取表面温度源热板中心点为测量位置 .

0. 1. 3 测量温度点

一般选 50 "c、 100 "c、 200 "c、 300 "c、 400 "c作为测量温度点.

0. 1. 4 测量方法

首先将表面温度源升温至 50 "c稳定后，用自重式表面温度讨在表面温度源的中心

点进行测量. 1 min 测量 1 次. 10 min 内测量 11 次.然后将表面温度源升温至下一个

温度点，重复上述操作过程，依次完成对 100 "c、 200 "c、 300 "c、 400 "c的表面温度

源控温稳定性的测量.

注 z 自重式表面温皮计霸在表面温度郡上面古~ 5 min 后，方可开始各温度点的测量.

O. !. 5 测量结果的数据处理

计算出各温度点 10 min 测量结果的最大值与最小值之差，作为相应温度点表面温

度源的控温稳定性.

0.2 表面温度源温度均匀性

0.2. 1 测量仪器

同 0. 1. 1 .

0.2. 2 测量区域及测量位置的选择

选择表面温度源热板工作区为测量区域 . 在该区域内选 5 个测量位置，如图 0. 1

所示(推荐选择的测量区域和位置) • 
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位置4. ~ .位置2

\~ 
回 D.l 测量位置示章图

0.2.3 测量温度点

一般选 50 "c、 100 "c、 200 "c、 300 "c、 400 "c作为测量温度点.

0.2.4 测量方法

首先将表面温度源升温至 50 "c稳定后 ，使用自重式表面温度计分别在图 1 所示的

五个测量位置，按照位置编号 0- 1 -0-2-0-3-0-4-0 的顺序， 1 min 测量一个位置，读数后

迅速将自重式表面温度计移至下一测量位置，共测一遍.然后将表面温度源升温至下一

个温度点.重复上述操作过程，依次完成在 100 "c、 200 "c、 300 "c 、 400 "c 的表面源

度源温度均匀性的测量.

注 自重式表面温度计盟在表面温度罩上预热 5 min 后 ， 方可开始各温度点的测量 .

0.2. 5 测量结果的数据处理

分别计算各测量温度点位置 1、位置 2、位置 3、位置 4 测量结果与该测量前后相

邻两次位置。测量结果平均值的差值，取这 4 个值绝对值的最大值为相应温度点表面温

度源的温度均匀性.
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